
Procedura aperta telematica per l’affidamento del servizio di noleggio di due
cromatografi ionici da destinarsi alle sedi LM di Bologna e Ravenna

CIG 86938117CA
Risposta ai quesiti pervenuti alla data del 4 maggio 2021

1) Domanda: In base al paragrafo 2.1.1 CARATTERISTICHE CROMATOGRAFO IONICO -
SEDE RAVENNA, punto L dei “Requisiti tecnici minimi dell’autocampionatore”, chiediamo se
sia possibile accettare un filtro di porosità diversa da 0.2 µm ( es. 0.45 µm o 20 µm )

1) Risposta:

Si ritiene accettabile per la verifica al paragrafo 2.1.1 CARATTERISTICHE
CROMATOGRAFO IONICO - SEDE RAVENNA, punto L dei “Requisiti tecnici minimi dell’
autocampionatore”,  un filtro di porosità diversa da 0.2 µm (ad es. 0.45 µm o 20 µm ).

.

Bologna, 5 maggio 2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
(dott. Stefano Forti)
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